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Thank you for choosing Liberex Oral Irrigator

If you have any problems or questions, please feel free to

contact us by(support@liberexlab.com). We will try our best

to resolve it.

Thank you for your time and wish you the best.

Note: Please choose the mode which suitable for you firstly,
then put the nozzle into your mouth and turn on the unit. For
the first-time user and people who have sensitive teeth, it's
suggest to chosse the "soft" mode or "DIY" mode at first.
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE
USING.

To reduce the risk of electrocution:

¢ Do not handle charger with wet hands.

¢ Do not immerse in water or other liquid.

¢ Check the charger cord for damage before use.

¢ Keep charger and cord away from heated surfaces.

+ Use this product only as indicated in these instructions
or as recommended by your dental professional.

+ Do not reach for a product that has fallen into water.
Unplug immediately.

< Do not plug this device into a voltage system which is
different from specific voltage range.

< Do not use if you have trauma on your tongue or in your
mouth.

< |f you are in dental treatment, you should consult your
dentist before using this instrument.

+ Do not direct water flow under the tongue, into the ear,
nose or other delicate organs.

# It's normal phenomenon that caused gum bleeding for
the first time use. It is recommended to start from a
lower pressure level.

¢ Never be left unattended when plugged in. Close

supervision is necessary when it used by, on, or near
children or invalids.
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Product Description

Jet Tip

Jet tip disassembly button

On/off switch

Made Display
USB Charging Part

Mode button

Water tank
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Product Accessories

Y >

Standard Periodontal ~ Orthodontic Dental Plaque
jet tips x2 Tip x1 Tip x1 Tip x1

Standard Tips: For teeth daily cleaning, ultra-fine pulsed
water flow, it massages gums and get all the food particles
out of your teeth.

Periodontal Tip: Deeply rinsing into the interdental fissure
and subgingival site. Relieve periodontitis, gingivitis, teeth
shrinking, reduce the thickness of pocket.

Orthodontic Tip: Suitable for the person with the false
tooth, wearing orthotics, dental braces, teeth socket. It
removes hard-to-reach plaque around orthodontic brackets
and wires.

Dental Plaque Tip: For implants, dental bridge, false tooth
crowns. It has 4 thin tufts of bristles to access stubborn
plaque around implants, crowns, bridges and other areas.

—

Charging Cable x1

Replacement Nozzle / Accessories can be purchased from
LIBEREX on Amazon
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Usage instruction
Please ensure the machine is full

of battery before first time usage, =
do not use it while charging.

Installation and

Disassembly of Jet Tip ¥

Press the release button and
insert the nozzle into spray head
hold until you hear a "click" ring.

Operating Procedures| é
4

Open the water tank lid and
fill with the water in it. Then
choose the mode which
suitable for you.

After using, press the On/ Off
button to turn off the unit,
press the nozzle button and
take out the nozzle.
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min__ max

Ol

Soft: for people who have sensitive teeth and
first-time-user. Pressure range : 20-50 PSI .

Medium : for daily cleaning. Pressure range :
50-80 PSI

Strong : for deep cleaning. Pressure range :
70-110 PSI

Pulse : massage for your teeth and gum.
Pressure range : 70-100PSI

DIY Mode : Customize the water pressure /
speed as you need. Long press the "Mode"
button to enter the DIY mode, water pressure
will change from min to max with pattern in
OLED display. Press the "Mode" button again
to choose the water pressure as you need.
Pressure range : 8-110 PSI.
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Operating Step

# Press the mode button continuously, the mode switches
among the sequence: SOFT-MEDIUM-STRONG-PULSE-
DIY ; This device has a memory function. So in the off state,
you can also select the mode suitable for the user and then
turn it on again.

# Irrespective of the mode, after operating for 120
seconds the product will automatically switch off.

¢ When power is insufficient, the indicated light will flash
until power off. During charging, this product cannot be
used.

# The charger is suitable for: AC 100-240VAC, 50/60Hz,
output 5V=—=1A

+ Keep the device vertical for the best effect, rotate the jet
tip dial in order to adjust the direction of the water flow.

¢ It's normal phenomenon that caused gum bleeding for
the first time use. It is recommended to start from a
lower pressure level.




Recommended Techniques

Holding the device at downward, aim the jet tip to the
teeth by rotating the tip base before switching on the
device.

RESU N |

When the water flow and the gums are at a 90 degree
angle, slightly close your mouth in order to avoid the water
spraying out. In order to achieve the best results. Please
start from molar area to the incisors. Slide the water flow
along the gums, as well as stay a while between teeth, until
the area around the gums and the spaces between the
teeth are fully cleaned.
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Disassembly Example

Following Usage

Please switch off the power, as well as empty the water
tank.

Using hands as indicated in
Diagram 2 use your left hand to
hold the product body, and your
right hand to hold the water tank. At
the same time rotate downwards in
an anti-clockwise direction, in order
to remove the water tank.

Battery Maintenance And Handling

Battery Maintenance

Prior to initial usage the device must to be fully charged, for
approximately 4 hours.If to be store for a long-period of
time, please fully charge the device in advance. In order to
maximize the usage life of the battery, please promptly
recharge when power is insufficient.
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Battery Handling

The device includes a lithium battery which cannot be
changed. At the end of the battery life, please dispose in a
local recycling centre.

Comment Problems and solutions

Malfunction Cause Handling method
1.The jet tip 1.Insert the jet tip into

Water leakage cannot be installed |t® shcrew palft I':,nt'l

between the jettip | properly. you dear a clicking

and screw part. 2.The seal ring sound. )
socket for the jet 2.Contact the retailer

tip is damaged.

for repair and install
the jet tip properly

Inadequate pressure

Seal ring is loose
or damaged

Replace the seal ring

Inadequate pressure

Low voltage usage

Use after charging

Device cannot be
switch on

Low voltage usage

Use after charging

Device is not spray
water

Filtration net is
clogged

Wet and clean the
Filtration net

Water tank sides are
leaking water

Air entry hole is
producing water

Standard phenomenon
high air pressure principle

If the above methods cannot resolve these problems,
please consult with the retailer or proceed to the
designated after-sales repair site for repairs.
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Register your product with us in order to get extra 12
months warranty (24 months in total): including free
product replacement, technique support and any
important updates or upgrades to your product:

1.Please visit our website: www.liberexlab.com
2.Fill'in the online form to register and get extra 12 months

warranty

Any question please contact us at

( support@liberexlab.com )

Thank you.

Customer service phone number (U.S.A.):
1-832-795-8593
Mon-Fri 9am-5pm CST
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Produktbeschreibung

Aufsteckdruse

Dusen-Demontageknopf

An-/Aus-Schalter

Modus Displaylicht
USB Ladebuchse

Modus Knopf

Wassertank
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Standard Parodontaler Kieferorthopadischer Zahnbelag
Kopf x2 Kopf x1 Kopf x1 Kopf x1

Standard-Diise

Fir das alltagliche Sauberen. Ultrafeiner gepulster
Wasserfluss spllt nicht nur Ihre Zdhnen, sondern massiert
Ihr Zahnfleisch.

Parodontale Diise

Funktioniert fir Parodontitis. Tief in die Interdentalfissur und
Subgingivalstelle einspllen. Zahnfleisch massieren,
Parodontitis, Zahnfleischentziindung lindern, Zahne
schrumpfen.

Kieferorthopadische Diise

Geeignet fir die Person mit dem falschen Zahn, Orthesen,
Zahnspangen, Zahnpfanne tragen. Es entfernt schwer
zugangliche Plaques an kieferorthopadischen Klammern und
Drahten.

Zahnbelag Diise

Entwickelt fiir Implantate, Zahnbriicken, falsche Zahnkronen.
Es hat 4 diinne Borstenbiischel, um auf hartnéckige Plaque
um Implantate, Kronen, Briicken und andere Bereiche
zuzugreifen, die anfallig fir Plaqueakkumulation sind.

—

USB Ladekabel x1

Die Aufsteckdiisen und andere austauscnbare Kompo-
nenten kénnen im Liberex Geschaft auf Amazon
Deutschland gekauft werden.
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Vorbereitung

AuRerst wichtig! Vor der erstma-

ligen Benutzung laden Sie bitte

das Gerat vollstandig auf und

stecken den USB-Stecker in die G@
g

Steckdose sowie an ein Netzteil.
Wahrend des Ladevorgangs kann
das Gerat nicht verwendet werden.

Montieren und Abmontieren
die Aufsteckdiise

Schrauben Sie die Aufsteckdiise in
das Loch flr den Sprihkopf ein, bis
Sie ein Klicken horen.

Offnen Sie den Tankdeckel
und fullen Sie ihn mit
Wasser. Wahlen Sie den fiir
Sie geeigneten Modus.

Driicken Sie nach dem
Gebrauch die Ein / Aus-Taste,
um das Gerat auszuschalten,
drlicken Sie die Disentaste
und nehmen Sie die Diise
heraus.
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Stufe "Soft” : fir empfindliche Zéhne und neue
Benutzer. Druckbereich : 20-50 PSI

Stufe “Medium” : zur taglichen Reinigung.
Druckbereich : 50-80 PSI

Stufe “Strong” : fiir eine griindliche Reinigung.
Druckbereich : 70-110 PSI

Stufe “Pulse” : fir eine Massage der Zahne und
des Zahnfleisches. Druckbereich : 70-100PSI.

Stufe “DIY” : Passen Sie den Wasserdruck / die
Wassergeschwindigkeit an |hre Bedirfnisse an.
Wenn Sie die Taste "Mode" lange driicken, um in
den DIY-Modus zu gelangen, steigt der
Wasserdruck mit einem Muster im OLED-Display
von min auf max. Driicken Sie die "Mode" -Taste
erneut, um den gewiinschten Wasserdruck
auszuwahlen. Druckbereich : 8-110 PSI.



Bedienschritt

¢ Halten Sie die Modustaste gedriickt, um zwischen den
folgenden Sequenzen zu wechseln: SOFT-MEDIUM-
STRONG-PULSE-DIY; Dieses Gerat hat eine Speicher
-funktion Im ausgeschalteten Zustand kdnnen Sie also
auch den fir den Benutzer geeigneten Modus auswahlen
und dann wieder einschalten.

¢ Unabhangig vom Modus schaltet sich das Produkt nach
120 Sekunden automatisch aus.

& Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, blinkt die
angezeigte LED bis zum Ausschalten. Wahrend des
Ladevorgangs kann dieses Produkt nicht verwendet
werden.

¢ Das Ladegerat ist geeignet fur: AC 100-240VAC, 50 /
60Hz, Ausgang 5V=—="=1A

+ Halten Sie das Gerat flir den besten Effekt vertikal, und
drehen Sie den Disenknopf, um die Richtung des
Wasserflusses einzustellen.

# Es ist ein normales Phanomen, das zum ersten Mal
Zahnfleischbluten verursacht hat. Es wird empfohlen,
mit einem niedrigeren Druckniveau zu beginnen.

v/
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Empfohlene Anwendugsweise

Halten sie des Gerat schrag nach unten geneigt, positionie-
ren Sie die Aufsteckduse im Mundraum und halten Sie die
Aufsteckduse gegen die Zahne, bevor Sie das Gerat
einschalten.

Richten Sie den Wasserstrahl im 90 Grad Winkel zu den
Zahnen aus und schlieften Sie ihren Mund leicht, um ein
Herausspritzen des Wassers zu vermeiden und um das
beste Ergebnis zu erzielen. Beiben Sie zuerst die Zahne
zusammen (hintere Zahnpartie)und wenden Sie dann den
Wasserstrahl auf die Schneidezahne an. Fuhren Sie den
Wasserstrahl entlang des Zahnfleisches und pausieren Sie
kurz zwischen den Zahnen, bis das Zahnfleisch und die
Zahnzwischenraume vollstandig gesaubert sind.
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Folgende Nutzungswei

Nach dem Gebrauch

Bitte schalten Sie das Gerat ab und leeren Sie den
Wasserbehalter.

Verwenden Sie beide Hande wie in
Diagramm 2 abgebildet — halten Sie
mit der linken Hand das Geratege-
hause und mit der rechten Hand den
Wasserbehalter. Um den Wasserbe-
halter zu entfernen, drehen Sie Ihn
entgegen dem Uhrzeigersinn nach
unten.

Batteriewartung und Batteriehandhabung

Batteriewartung

Vor der erstmaligen Benutzung muss das Gerét vollstéandig
geladen werden, was eMa 4 Stunden dauert. Wenn das
Gerat fir einen langeren Zeitraum aufbewahrt wird, laden
Sie es bitte vorher vollstandig auf. Sobald die Energieleis-
tung nicht mehr ausreicht, laden Sie das Geréat sofort auf,
um eine optimale Batterielebensdauer zu erreichen.
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Batteriehandhabung

Das Gerat beinhaltet eine Lithium-Batterie, die nicht
ausgewechselt werden kann. Am Ende der Batteriele-
bensdauer, bitte in einer ortlichen Sammelstelle
entsorgen.

WICHTIGE SCHUTZVORKEHRUNGEN

Bei der Benutzung von elektrischen Produkten,
insbesondere in Gegenwart von Kindern, sollten die unten
stehenden Sicherheitshinweise stets befolgt werden.

Wichtige Tipps
¢ Fassen Sie das Ladegerat nicht mit nassen Handen an.

¢ Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser oder andere
Flissigkeiten.

¢ Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser
gefallen ist. Sofort den Netzstecker ziehen.

# Halten Sie das Ladegerat und das Kabel von heiRen
Oberflachen fern.

* Uberpriifen Sie das Ladekabel vor dem Gebrauch auf
Beschadigungen.

¢ SchlieBen Sie dieses Gerat nicht an ein Spannungsnetz
an, das von einem bestimmten Spannungsbereich
abweicht.
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¢ Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser
Anleitung angegeben oder von Ihrem Zahnarzt
empfohlen.

+ Nicht anwenden, wenn Sie ein Trauma auf der Zunge
oder im Mund haben.

¢ Wenn Sie sich in zahnarztlicher Behandlung befinden,
sollten Sie lhren Zahnarzt konsultieren, bevor Sie dieses
Instrument verwenden.

# Leiten Sie das Wasser nicht unter die Zunge, in das
Ohr, in die Nase oder in andere empfindliche Organe.

¢ Es ist ein normales Phanomen, das zum ersten Mal
Zahnfleischbluten verursacht hat. Es wird empfohlen,
mit einem niedrigeren Druckniveau zu beginnen.

# Lassen Sie das Gerat niemals unbeaufsichtigt, wenn es
eingesteckt ist. Bei der Verwendung durch, an oder in
der Nahe von Kindern oder Invaliden ist eine sorgféltige
Uberwachung erforderlich.
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Ganglge Probleme und Losungen

Probleme Grinde Behebung-Methoden
Der Verschlussring auf | Kontaktieren Sie den
Tropfendes Wasser | der Fassungfirdie | Einzelhandler wegen
Zwischen AufsteckdUse ist einer Reparatur und
Aufsteckdiise und | beschédigt und die befestigen Sie dann
Schraubstiick. Aufsteckdlise kann | die Aufsteckdiise
nicht richtig befestigt | korrekt.
werden.
Wa;serbehélter yerschlussring Korrekt neu befestigen
verliert Wasser ist locker
Unzureichender Niedriger Batteriestand Erneute Nutzung nach
Druck dem Ladevorgang
Gerat lasst sich P . Emeute Nutzung
Niedriger Batteriestand
nicht einschalten 9 nach dem Ladevorgang
Produkt gibt kein ilter i 5 ; ¥y
Wassersirahiab Filter ist verstopft | Saubern Sie den Filter
Wasserbehalter verliert| Lufteintritt-Offnung  |Normales Phanomen—
an den Seiten Wasser | produziert Wasser |Hoher Luftdruck Prinzip

Wenn die oben genannten Methoden die Probleme nicht
I6sen kénnen, bitte den Handler kontaktieren oder zur
angegebenen Kundendienststelle begeben.
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Kundendienst

Registrieren Sie lhr Produkt bei uns fir eine zusatzliche
Garantie von 12 Monaten (insgesamt 24 Monate):
kostenloser Produktaustausch, technischer Support und
wichtige Updates oder Upgrades fiir Ihr Produkt:

1.Bitte besuchen Sie unsere Website: www.liberexlab.com
2. Fiillen Sie das Online-Formular aus, um sich zu
registrieren und eine zusatzliche Garantie von 12
Monaten zu erhalten

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

( support@liberexlab.com )

Vielen Dank.
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Nom des Piéces

Buse

Bouton de libération

Bouton on / off

Affichage du mode
Port de charge USB

Bouton mode

Réservoir d'eau
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Accessories

Buse Buse Buse Buse de la Plaque
Standarde x2 Parodontale x1 Orthodontique x1 Dentaire x1

Buse Standarde

Un débit d'eau pulsée ultra-fine permet d’un nettoyage profond
sur les gencives en enlevant toutes les particules de nourriture.
Buse Parodontale

Congu pour les poches parodontales.

Rincer en profond dans la fissure interdentaire et le site
sous-gingival.Masser les gencives, favoriser la circulation
sanguine sous les gencives, soulager la parodontite, la
gingivite et des dents qui rétrécissent.

Buse Orthodontique

Pour la personne ayant la fausse dent et portant des ortheses,
des orthéses dentaires, des alvéoles. Elle élimine la plaque
difficile a atteindre autour des supports et des fils orthodon-
tiques.

Buse de la Plaque Dentaire

Congu pour implants, bridge dentaire, couronnes de fausses
dents.

Il comporte 4 touffes de poils fins, pour accéder a la plaque
résistante et la nettoyer sur les zones difficiles d'accés.

=

Cable USB x1
Vous pouvez acheter les buses de rechange dans notre
boutique Liberex.
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Préparation

Assurez-vous que la machine est
pleine de batterie avant la
premiere utilisation et ne | utilisez
pas pendant le chargement.

=

Montage et Démontage
de la Buse

Appuyez sur le bouton de
libération et insérez la buse
dans la téte d’hydropulseur
jusqu'a ce que vous entendiez
un déclic.

~

Instruction d'Utilisation é
4

Ouvrez le couvercle du
réservoir d'eau et
remplissez-le avec de l'eau.
Choisissez le mode qui
vous convient.

Aprés utilisation, appuyez sur
le bouton Marche / Arrét pour
éteindre I'appareil, appuyez
sur le bouton de déverrouil-
lage et retirez la buse.




=1

_: OFT

= El

MWEDIUIR

Doux : pour les dents sensibles et les
nouveaux utilisateurs. Plage de pression :
20-50 PSI.

Moyen : pour le nettoyage quotidien. Plage de
pression : 50-80 PSI

Fort : pour un nettoyage en profondeur. Plage
de pression : 70-110 PSI

Pulse : pour un massage des dents et des
gencives. Plage de pression : 70-100PSI

Mode DIY : personnalisez la pression / vitesse
de I'eau selon vos besoins. Appuyez
longuement sur le bouton "Mode" pour entrer
dans le mode DIY, la pression de I'eau
passera de min a max avec un motif dans
I'affichage OLED. Appuyez a nouveau sur le
bouton "Mode" pour choisir la pression d'eau
souhaitée. Plage de pression : 8-110 PSI.
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Etapes d'Opération

¢ Appuyez sur le bouton de mode de maniére continue,
le mode bascule parmi la séquence : SOFT-MEDIUM-
STRONG-PULSE-DIY. Grace a la fonction de mémoire,
cet appareil va enregistrer le mode actuel pour la
prochaine utilisation.

+ Quel que soit le mode utilisé, le produit s'éteindra
automatiquement aprés 120 secondes d'utilisation.

& Lorsque le courant est insuffisant, le voyant indiqué
clignote jusqu'a la mise hors tension. Pendant le
chargement, ce produit ne peut pas étre utilisé.

¢ Le chargeur est adapté pour : CA 100-240VAC, 50 /
60Hz, sortie 5V 1A.

* Maintenez l'appareil a la verticale pour obtenir un effet
optimal. Tournez la buse afin d'ajuster la direction du
débit d'eau.

¢ C’est un phénoméne normal s'il y a un peu de
saignement des gencives lors de la premiére
utilisation.

+ |l est recommandé de commencer par I'utiliser a un
niveau de pression inférieur.

W
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Compétences Recommandées

En tenant I'appareil en biais, placez I'embout du jet dans la
bouche et dirigez-le au niveau des dents avant de mettre

I'appareil en marche.
iiﬁO@
RENE NS |

Lorsque I'écoulement de I'eau et les gencives sont a un
angle de 90 degrés, fermez légerement votre bouche pour
éviter que I'eau ne se répande.

Faites glisser le flux d'eau le long des gencives et faites
une pause entre les dents jusqu'a ce que la zone autour
des gencives et les espaces entre les dents soient
complétement nettoyés.
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Démontage du Réservoir d’Eau

Usage
Veuillez couper I'alimentation et vider le réservoir d'eau.
Puis allumez le pouvoir.

Utilisez les deux mains comme
indiqué - utilisez votre main gauche
pour tenir le corps du produit et votre
main droite pour tenir le réservoir
d'eau. Dans le méme temps, tournez
vers le bas dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, afin de retirer
le réservoir d'eau.

Entretien de la Batterie

1. Avant la premiére utilisation, I'appareil doit étre
complétement chargé pendant environ 4 heures.

2. Si vous souhaitez ranger votre appareil pendant une
longue période, veuillez le charger complétement a I'avance.
3. Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez le
recharger rapidement lorsque I'alimentation est insuffisante.
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GARANTIES IMPORTANTES

Lors de I'utilisation des produits électriques, spécialement
en présence des enfants, les précautions de sécurité
basiques ci-dessous devront toujours étre suivies.

Conseils Importants

« Utilisez ce produit uniquement comme indiqué dans les
présentes instructions ou selon les recommandations de
votre professionnel de la santé dentaire.

» Débranchez ce produit immédiatement aprés utilisation.
Gardez le cordon loin des surfaces chauffées.

« N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est
endommagé.

« Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas
endommagé avant utilisation.

* Ne dirigez pas I'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez
ou d'autres zones délicates. Ce produit est capable de
produire des pressions pouvant causer de graves
dommages dans ces zones.

« Utilisez uniquement les embouts et accessoires
recommandés par Liberex.

* Ne restez jamais sans surveillance lorsqu'il est branché.
* Ne touchez pas un produit qui est tombé dans I'eau.
Débranchez immédiatement.

« C'est un phénomeéne normal qui a provoqué un
saignement des gencives lors de la premiére utilisation. Il
est recommandé de commencer a un niveau de pression
inférieur.
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Solution Simple

Probleme

Cause possible

Solution

Fuite d'eau entre la
buse et la vis.

1. La buse n'est
pas installée
correctement.

2. La bague
d'étanchéité de la
buse est

1. Insérez la pointe
du jet dans la vis
jusqu'a ce que vous
entendiez un déclic.
2. Contactez le
revendeur pour la

fonctionne pas.

tension.

endommagée. réparation.
La bague
Le réservoir d'eau d'étanchéité est Remplacer la bague
fuit. desserrée ou d'étanchéité.
endommagée.
Pression Utilisation basse Utiliser aprés une
insuffisante. tension. charge compléte.
L'appareil ne Utilisation basse Utiliser aprés une

charge compléete.

L'appareil ne
vaporise pas d'eau.

Le filet de filtration
est bouché.

Humidifier et nettoyer
le filet de filtration.

Les cotés du
réservoir d'eau
fuient.

Le trou d'entrée
d'air produit de
I'eau.

Phénomeéne normal
de pression d'air
élevée.
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Service Aprés-vente

Enregistrez votre produit afin d'obtenir une garantie
supplémentaire de 12 mois (soit 24 mois au total) :
Remplacement gratuit, assistance technique et mises a
jour importantes du produit :

1.Veuillez visiter notre site Web a I'adresse :
www.liberexlab.com

2. Remplissez le formulaire en ligne pour vous inscrire et
bénéficier d'une garantie supplémentaire de 12 mois

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par
E-mail :

( support@liberexlab.com )

Merci !
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Thank you for choosing the Oral Irrigator,to make
your teeth even healthier,and your healthier,and
your smile even more appealing.

FDA RoHs @ C€ FC & h=¢
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